

	[image: ]
	[image: KILM logo NEU 2010 RGB]

	[image: ]

	Version Nr.: 1
	Nr: 7760 Präanalytik: Röhrchenbefüllung und -beklebung 
	gültig ab: 03.07.2014

	
	Klin. Institut für Labormedizin
	



Röhrchenbefüllung und -beklebung
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Nicht korrekt gefüllte Röhrchen können aus technischen Gründen nicht be-arbeitet werden
Röhrchen bitte korrekt befüllen – bis zur Markierung am Originaletikett (schwarzer Balken)
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Röhrchen mit dem Klebeetikett bitte korrekt ausrichten (Pfeil nach oben)
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